SZPITAL SPECJALISTYCZNY ,,INFLANCKA”
im. Krysi Nizynskiej ,,Zakurzonej” SP ZOZ

Warszawa, dn. 28.09.2018 r.

Ldz. 4630018

Do wszystkich Wykonawcow
przetargu nieograniczonego
P/17/SIATKI/2018

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawe systeméw implantacyjnych do leczenia wysitkowego
nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzen statyki narzadu rodnego spr. nr
P/17/SIATKI/2018

WYJASNENIA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1., poz. 1579), ponizej przesyta
tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ:

Pytania od Wykonawey Nr 1

Czesé 1 — Jalowe zestawy (implant + aplikator) do korekeji cystocele i rectocele
Pytanie 1. Czy Zamawiajgcy w Pozycji 1 dopusci Jednorazowy zestaw do operacyjnego
leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet, sktadajacy sie z:

e tasmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30 mm,
wielko$ci oczek 1,28 x 1,1 mm, grubosei 0,34 mm i gramaturze 28 g/m?, na stale
polaczonej z dwoma kotwiczacymi urzadzeniami oraz z dwiema poliweglanowymi
rurkami stuzagcymi do pozycjonowania implantu;

e dwoch jednorazowych narzedzi o ksztalcie heliakalnym, ktére laczy sie z tasma
za pomocg zatrzaskow
Odpowiadamy:

Zamawiajacy dopusci wyzej opisany zestaw.

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy w Pozycji 3 dopusci siatke o wymiarach korpusu 50 mm x 130
mm? Pozostale parametry bez zmian.

Odpowiadamy:

Zamawiajacy dopusci wyzej opisany produkt.

Pytania od Wykonawcy Nr 2

Pytanie 1. Dotyczy Zalacznik nr 2. Cze$é 1. Poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowe systemy tasmy do korekcji wysitkowego nietrzymania
moczu wiodgcego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o ponizszych
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- taSma 100% polipropylenowa, monofilamentowa, niewchlanialna,
- 0 porowatosci 1182 pm, grubosci 0,66 mm, gramaturze 100 g/m?>
- niebieska wypustka srodkujgca identyfikujgca $rodek siatki oraz pomagajaca w
prawidlowym naprezeniu tasmy,
- plastikowe ostonki na tasmie pozwalajace na bezproblemowe przeprowadzenie tasmy
oraz chronigce jej brzegi przed uszkodzenia podczas implantacii,
- tasma dostarczana wraz z jednorazowymi prowadnicami, charakteryzujgcymi sie
ergonomicznym projektem uchwytu oraz helikalnymi profilowanymi igtami,
- taSma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, zakladana przez
otwory zastonione metoda out-in,
- wygladzone brzegi taSmy w czesci podcewkowej majace na celu potencjalng redukcje
podrazniefi przedniej Sciany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji tasmy, na
pozostalej czesci taSmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance.
Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z Czesci 1, w celu umozliwienia zlozenia
konkurencyjnej oferty.
Odpowiadamy:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Dotyczy Zalacznik nr 2. Cze$é 1. Poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowy system siatki do korekcji cystocele renomowanego
amerykanskiego producenta firmy Boston Scientific o nastepujacych parametrach:
Mocowanie do wigzadel krzyzowo — kolcowych, implantacja z jednego naciecia $ciany
pochwy. Zestaw catkowicie jednorazowy skiadajgcy sie z:

1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramiennej siatki o gramaturze w 25g/m? i
rozmiarze poréw 2,8 mm?, kolor niebieski z biatym znacznikiem srodka siatki, grubosé
widkna 100 mikronow;

2. jednorazowego urzagdzenia umozliwiajacego bezpieczng fiksacje siatki, sktadajacego sie z
aktywowanego jedna rekg ergonomicznego przycisku tloczka igly zamocowanego na koficu
proksymalnym, cylindrycznego korpusu o $rednicy 3 mm, zakrzywionego prowadnika igly na
koricu dystalnym o $rednicy 1,2 mm, glowy urzadzenia z mechanizmem chwytania szwéw.
Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 2. z Czedei 1, w celu umozliwienia zlozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Dotyczy Zalacznik nr 2. Czeéé 1. Poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopusci jednorazowy system siatki do korekei rectocele, renomowanego
amerykanskiego producenta - firmy Boston Scientific, o nastepujacych parametrach:
Mocowanie do wigzadetl krzyzowo — kolcowych, implantacja z jednego naciecia $ciany
pochwy.

Zestaw catkowicie jednorazowy skladajacy sie z:

- 1. polipropylenowej, monofilamentowej dwuramiennej siatki o gramaturze 25g/m? i
rozmiarze porow 2,8 mm?, dtugo$é siatki 14cm, szeroko$é ramion 18mm, kolor niebieski z
biatym znacznikiem $rodka siatki;

- 2. jednorazowego urzgdzenia umozliwiajgcego bezpieczng fiksacje siatki, sktadajacego sie z
aktywowanego jedna reka ergonomicznego przycisku ttoczka igly zamocowanego na koncu
proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego prowadnika igly na koncu dystalnym
o Srednicy 1,2mm oraz glowy urzadzenia z mechanizmem chwytania szwéw.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 3. z Czesci 1, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.
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Odpowiadamy:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy Zalacznik nr 2. Cze$é 1. Poz. 4

Czy Zamawiajgcy dopusci siatke renomowanego amerykanskiego producenta, firmy Boston
Scientific, wykonang z monofilamentowych wiékien polipropylenu, niewchtanialng, w
ksztalcie litery ,,Y’, wykorzystywana w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach
laparoskopowych lub otwartych, o nastepujacych parametrach:

- waga: 25 g/m?

- rozmiar poréw siatki: 2,8 mm?

- §rednica widkna: 100 um

- grubod¢ siatki: 200 um

- szeroko$¢ siatki: 4 cm

- dlugos¢ catkowita: 24 cm

- dlugo$¢ widkna: 35,4 cm/cm?

- siatka w kolorze niebieskim dla zwigkszenia jej widocznosci, z biatym znacznikiem $rodka
siatki

- szew wzmacniajacy przebiegajacy przez cata dlugosé siatki, tkany w 13 punktach, dla
zwigkszenia jej wytrzymatosci.

- w zestawie z siatkg jednorazowe narzedzie stuzace do pozycjonowania pochwy w trakcie
zabiegu oraz ulatwiajace zakladanie szwow.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 4. z Czesci 1, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie S. Dotyczy Zalacznik nr 2. Czeéé 3. Poz. 1
Czy Zamawiajgcy dopusci system leczenia wypadania macicy, wskazany w zabiegach

naprawy wypadania przedniego i szczytowego, firmy Boston Scientific, o nastepujacych
parametrach:

Mocowanie do wigzadel krzyzowo — kolcowych, implantacja z jednego nacigcia $ciany
pochwy. Zestaw catkowicie jednorazowy skiadajacy sie z:

- 1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramiennej siatki o gramaturze 25g/m? i
rozmiarze por6w 2,8 mm?, szeroko$¢ siatki w czesci centralnej 5,1 cm, kolor niebieski z
bialym znacznikiem $rodka siatki;

- 2. jednorazowego urzadzenia umozliwiajacego bezpieczng fiksacje siatki, sktadajacego sie z
aktywowanego jedng rekg ergonomicznego przycisku ttoczka igly zamocowanego na koficu
proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego prowadnika igly na koncu dystalnym
o $rednicy 1,2mm oraz glowy urzadzenia z mechanizmem chwytania szwow.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z Czesci 3, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. Dotyczy Zalacznik nr 2. Cze$é 3. Poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci system leczenia wypadania macicy, wskazany w zabiegach
naprawy wypadania przedniego i szczytowego, firmy Boston Scientific, o nastepujacych
parametrach:

Mocowanie do wigzadet krzyzowo — kolcowych, implantacja z jednego naciecia Sciany
pochwy. Zestaw catkowicie jednorazowy sktadajacy sie z:
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- 1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramiennej siatki o gramaturze 25g/m? i
rozmiarze pordéw 2,8 mm?, szeroko$¢ siatki w czescei centralnej 5,1 cm, kolor niebieski z
biatym znacznikiem $rodka siatki;

- 2. jednorazowego urzadzenia umozliwiajgcego bezpieczna fiksacje siatki, sktadajacego sie z
aktywowanego jedng rekg ergonomicznego przycisku ttoczka igly zamocowanego na koncu
proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego prowadnika igly na koricu dystalnym
o $rednicy 1,2mm oraz glowy urzadzenia z mechanizmem chwytania szwéw.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 2. z Czesci 3, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. Dotyczy Zalacznik nr 2. Cze$é 5. Poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci jednorazowe systemy tasmy do korekcji wysitkowego nietrzymania
moczu wiodgcego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o ponizszych
parametrach:

- tasma 100% polipropylenowa, monofilamentowa, niewchtanialna,

- 0 porowatosci 1182 pm, grubosci 0,66 mm, gramaturze 100 g/m>

- niebieska wypustka $rodkujgca identyfikujgca $rodek siatki oraz pomagajaca w
prawidlowym naprezeniu tasmy,

- plastikowe ostonki na tasmie pozwalajgce na bezproblemowe przeprowadzenie tasmy oraz
chronigce jej brzegi przed uszkodzenia podczas implantacii,

- tasma dostarczana wraz z jednorazowymi prowadnicami, charakteryzujacymi sie
ergonomicznym projektem uchwytu oraz helikalnymi profilowanymi igtami,

- taSma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, zaktadana przez otwory
zastonione metodg out-in,

- wygladzone brzegi tasmy w czesci podcewkowej majace na celu potencjalna redukcje
podraznien przedniej $ciany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji tasmy, na pozostatej
czgsel tasmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z Czesci 5, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. Dotyczy Zalacznik nr 2. Czesé 5. Poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci system leczenia wypadania macicy, wskazany w zabiegach
naprawy wypadania tylnego i szczytowego, renomowanego amerykanskiego producenta -
firmy Boston Scientific, o nastepujgcych parametrach:

Mocowanie do wigzadet krzyzowo — kolcowych, implantacja z jednego naciecia Sciany
pochwy.

Zestaw catkowicie jednorazowy skladajgcy sie z:

- 1. polipropylenowej, monofilamentowej dwuramiennej siatki o gramaturze 25 g/m? i
rozmiarze poréw 2,8 mm?, dtugo$¢ siatki 14cm, szerokos$é ramion 18mm, kolor niebieski z
bialym znacznikiem $rodka siatki;

- 2. jednorazowego urzadzenia umozliwiajacego bezpieczng fiksacje siatki, skladajacego sie z
aktywowanego jedng reka ergonomicznego przycisku tloczka gy zamocowanego na koncu
proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego prowadnika igly na koncu dystalnym
o srednicy 1,2mm oraz glowy urzadzenia z mechanizmem chwytania szwéw.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 2. z Czesci 5, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 9. Dotyczy Zalacznik nr 2. Czeéé 6. Poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci system leczenia wypadania macicy, wskazany w zabiegach
naprawy wypadania przedniego i szczytowego, firmy Boston Scientific, o nastepujacych
parametrach:

Mocowanie do wigzadet krzyzowo — kolcowych, implantacja z jednego naciecia Sciany
pochwy. Zestaw catkowicie jednorazowy sktadajacy sig z:

- 1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramienne;j siatki o gramaturze 25g/m? i
rozmiarze poréw 2,8 mm?, szerokosé siatki w czescel centralnej 5,1 cm, kolor niebieski z
biatym znacznikiem $rodka siatki;

- 2. jednorazowego urzadzenia umozliwiajacego bezpieczng fiksacje siatki, sktadajacego sie z
aktywowanego jedng r¢ka ergonomicznego przycisku ttoczka igly zamocowanego na koncu
proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego prowadnika igly na koncu dystalnym
o srednicy 1,2mm oraz glowy urzadzenia z mechanizmem chwytania szwow.

Jednoczesnie prosimy o wydzielenie Pozycji 4. z Czesci 6, w celu umozliwienia ztozenia
konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi i zmiany stanowia integralna cze$é¢ SIWZ i sa wiazace dla wszystkich
Wykonawcow.
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